
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
Nasopharynx Abstrich 

Kurz-Bedienungsanweisung  

A Vorbereitung  

10 Tropfen aus Pufferflasche oder den gesamten Inhalt der Einzeldosis Tropfer in das 

Röhrchen füllen. Röhrchen in die Arbeitsstation oder hilfsweise in ein Glas stellen, so 

dass es nicht umfallen kann. 

B Probe nehmen  

1) Zur Probennahme den Kopf leicht nach hinten neigen, um den Zugang zur hinteren 

Nasenhöhle (Nasopharyngialraum) zu erleichtern. 

2) Den Tupfer durch das Nasenloch parallel zum Gaumen einführen, bis er leicht an 

der Rückwand der hinteren Nasenhöhle anstößt.  

Hinweis: Der Tupfer soll in etwa so tief eingeführt werden, wie es dem Abstand von 

den Nasenlöchern bis zur äußeren Öffnung des Ohres entspricht (ca. 5-7 cm.)  

Achtung: Wenn beim Einführen des Tupfers ein Widerstand spürbar ist, versuchen 

Sie, ihn in das gegenüberliegende Nasenloch einzuführen. 

3) Tupfer vorsichtig 3-4 Mal an der Rückwand anliegend drehen und dann  

3-5 Sekunden an Ort und Stelle belassen, um Sekret aufzunehmen.  

Danach Tupfer langsam und drehend herausziehen.  

Achtung: Für das Ergebnis des Tests ist die korrekte Durchführung dieser Schritte 

wichtig. 

C Probe vorbereiten  

1. Tupfer in der Pufferflüssigkeit auswachen und dabei 10-15 Mal im Puffer drehen 

2. Beim Herausziehen den Tupfer zwischen den Wänden des Röhrchens ausdrücken, 

um restliche Flüssigkeit aus dem Tupfer auszustreichen. Tupfer entsorgen. 

3. Tropferspitze auf das Röhrchen aufsetzen. 

C Probe aufgeben und Test auswerten 

Drei Tropfen der Probe in die runde Vertiefung der Testkassette geben und nach  

15 bis 20 Minuten Ergebnis ablesen und wie angegeben interpretieren.  
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